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Uczestnicy postępowania 








przetargowego
Dotyczy udzielenia zamówienia :
dostawa kardiomonitora i respiratora przenośnego z podziałem na zadania
I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
DOTYCZY ZADANIA NR.  1 poz. 28
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania modułu pomiaru saturacji , który będzie zapewniał wysoką dokładność pomiaru tj. przedział 100-80 % +/- 2 cyfry i przedziale 80-60 % +/- 3 cyfry ?
Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza .
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany monitor wyposażony był w moduł saturacji umożliwiający korzystanie z sensorów pulsoksymetrycznych kalibrowanych cyfrowo ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza .

Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga aby moduł odpowiadający za pulsoksymetrię był wyposażony w „system inteligentnych alarmów” niwelujący alarmy przypadkowe w oparciu algorytm analizujący procentowe odchylenie saturacji od ustawionych limitów oraz czas odchylenia saturacji ?
Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza .
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