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Uczestnicy postępowania 








przetargowego
Dotyczy udzielenia zamówienia :
dostawa aparatury medycznej z podziałem na zadania  
I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadania nr. 1- defibrylator
Pytanie 1
Dotyczy zadania nr.1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J i 16 poziomach energii zewnętrznej ?
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza defibrylator dwufazowy o 16 poziomach energii defibrylacji zewnętrznej: zakres energii defibrylacji zewnętrznej zgodnie z wymaganiami siwz
Pytanie 2
Czy Zamawiający oczekuje by zaproponowany defibrylator umożliwiał w każdej chwili w zależności od zaistniałej

sytuacji, natychmiastową analizę zapisu EKG poprzez zastosowanie opcji zatrzymania krzywej EKG w czasie

rzeczywistym na ekranie defibrylatora.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga
Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanych łyżek wielorazowych dla dorosłych i dzieci, z możliwością
pełnego sterowania defibrylacją i wydrukiem za pomocą przycisków na łyżkach zewnętrznych.
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga

Pytanie 4
Czy Zamawiający będzie wymagał by monitorowanie pacjenta na zasilaniu akumulatorowym trwało min. 120

minut ?.

Odpowiedź
Zgodnie z wymaganiami siwz
Pytanie 5
Czy Zamawiający oczekuje by defibrylator posiadał umieszczony na stałe , na ekranie monitora znak/symbol

graficzny, który umożliwia ocenę aktualnego stanu naładowania akumulatora 

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy, którego waga wraz z pełnym wyposażeniem nie

przekracza 7,25 kg 
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza defibrylator dwufazowy o wadze z pełnym wyposażeniem poniżej 7,25 kg.
Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy z drukarką termiczną o szerokości wydruku 50 mm ? Czy Zamawiający oczekuje by defibrylator posiadał funkcję zapisu trendów graficznych i tabelarycznych z możliwością ich wydruku bez konieczności ich przesyłania do komputera ?
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza defibrylator dwufazowy z drukarką termiczną o szerokości wydruku 50 mm z  wydrukiem trendów w postaci tabelarycznej i graficznej 
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J? Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami siwz
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z wysokokontrastowym monitorem typu EL - 5,6” charakteryzujący się dużą czytelnością zapisu? 

Odpowiedź
Zgodnie z wymaganiami siwz

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator dwufazowy z ekranem wysokiej rozdzielczości typu LCD o przekątnej 5,9” , który umożliwia bardzo wyraźny odczyt zapisu ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ekran kolorowy LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej 5,9”
Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści wbudowany rejestrator termiczny o szerokości papieru 50 mm ?

Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 7
Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość obserwacji min. 6 odprowadzeń EKG z 5-ci żyłowego kabla EKG.

Odpowiedź
Zgodnie z wymaganiami siwz.
Pytanie 13
Dotyczy zadania nr.3 (aparat EKG)  – Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości współpracy z przystawką do badań spirometrycznych ?
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga
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