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Uczestnicy









postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego  i implantów do  szycia łąkotek z podziałem na zadania

 W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Pytanie
Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych ACL, równoważny do opisanego w SIWZ w punkcie 1,2,3):
Płytka tytanowa  (stop tytanu TA6V ELI), „typ implantu endobutton” w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami z pętlą niewchłanialną odporną na zerwanie wykonaną z PET (poli-tereftalano-etylenu), pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców, dł. pętli dla przeszczepu 40 mm. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant wyposażony w 2 nici do trakcji o śr. 0.7 mm (nici do przeciągania i kotwiczenia implantu na zewnętrznej korówce). Pakowanie sterylnie – 40 szt.
Implant biowchłanialne typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze kopolimeru amorficznego PLDL (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30), implanty w rozmiarach 6 mm dł. 20 mm, 7-12 mm dł. 28 mm, 9-11 mm dł. 35 mm, 7-10 mm dł. 23 mm. Pakowane sterylnie – 40 szt.

Niezbędne kompletne instrumentarium (celowniki, wiertła, druty nitinolowe, kirschnery, stripper, młotek, stacja robocza z oprzyrządowaniem do opracowywania przeszczepu) do przeprowadzenia zabiegu dostarczane przed planowanym zabiegiem po wcześniejszym umówieniu terminu zabiegu z wykonawcą. 
Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza
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